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목적:후방 십자인대 대치형의 Scorpio� 인공슬관절 전치환술 후 추시 결과를 후향적으로 평가하였다.
대상및방법: 1999년 1월부터 2001년 6월까지 Scorpio�로 슬관절 전치환술을 시행받은 환자 58명 80예 중 3년 이상 추시
가 가능하였던 51명 71예를 대상으로 하였다. 평균 추시기간은 3.6년이었으며, 전례 퇴행성 슬관절염이었고, 평균연령은
70.1세였다. 슬개골 치환술은 37예에서 시행하였다.
결과:수술 전 평균 능동운동범위는 108° (75-144°)였으며, 수술 후 능동운동범위는 120° (90-144°)이었다. 수술 전 평균
굴곡 구축은 12° (0-30°), 수술 후 굴곡 구축은 2° (0-13°)이었다. 수술 전 평균 HSS score는 54점, 수술 후 88점이었다. 슬
개골 치환술을 시행한 군과 슬개골 치환술을 시행하지 않은 군에서의 운동범위, 굴곡구축 및 임상적 결과는 차이가 없었
다. 방사선 투과성선은 경골 전후면상 11%, 대퇴골에서 10%에서 관찰 되었으며, 합병증으로는 대퇴골 치환물 주위골절
1예, 수술 후 심부 감염으로 변연절제술과 배농술 시행한 1예, 비골신경 마비가 1예가 있었다. 1예에서 무감염성 해리로
인한 대퇴치환물과 경골 치환물의 이동이 관찰되어 재치환술을 시행하였다. 
결론:후방 십자인대 대치형의 Scorpio�를 이용한 인공슬관절 치환술은 3년 추시 결과, 운동범위와 기능에서 매우 양호
한 결과를 보였다. 슬개골 전치환술을 시행한 군과 시행하지 않은 군간에 임상적 결과에 있어서 차이는 없었다.
색인단어: Scorpio�, 후방 십자인대 대치형 인공슬관절 전치환술
Purpose: To evaluate the clinical and radiologic result of total knee arthroplasty using Scorpio� total
knee system retrospectively.
Materials and Methods: Between January 1999 and December 2001, 71 knees in 51 patients who had
been followed up mean 3.6 years (minimum 3.0 years) after total knee arthroplasty with Scorpio� system
(posterior substitution type) were evaluated retrospectively for clinical result, active range of motion,
flexion contracture and radiologic result.
Results: The average active range of motion increased from 108° (75-144°) preoperatively to 120° (90-
144°) at last follow up. The average flexion contracture improved from 12° (0-30°) preoperatively to 2° (0-
13°) at last follow up. The average HSS knee score was measured 54 preoperatively and was measured
88 postoperatively. There was no difference in clinical result, active range of motion and flexion contrac-
ture between resurfaced patella group and nonresurfaced patella group. Radiologic evaluation revealed
radiolucency rate of 11% in Tibia anteroposterior view and 10% in femur. Complications were peripros-
theitc fracture in one case, deep infection in one case and peroneal nerve palsy in one case. In one case,
femoral and tibial component migration due to aseptic loosening was noted. Revision of tibial and femoral
component was done.
Conclusion: The 3.6 years follow up results of Scorpio� system (posterior substitution type) were excel-
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2004년 현재 대한민국은 인구의 8.7%에 해당하는 약
4백만명의65세이상의고령인구를가지고있다고추산
되며 이는 2020년경에는 그 수가 지금의 두배에 가까운
전체 인구의 15%, 약 7백6십여만 명에 이를 것이라 추
산된다21). 이처럼 고령인구 증가와 평균 수명의 증가로
인공슬관절 치환술의 대상자는 급격하게 증가되고 있는
추세이다. 하지만슬관절에삽입된인공물은시간이경과
함에 따라 마모(wear), 해리(loosening), 골용해(oste-
olysis) 등 여러 문제를 일으켜 결국에는 재치환술이 요
구되는 실패에 이르게 되는 예가 있으며 이런한 실패를
줄이기 위한 디자인의 개선은 지속적으로 이루어지고 있
다. Scorpio� (Osteonics, Stryker, New Jersey,
USA)는 1996년에 개발되었으며 1998년 국내에 도입되
었다. Scorpio�는 고정된 폴리에틸렌 삽입물 디자인을
채택하고 있으며 후방십자인대 보존형과 대치형이 존재
한다. 본 논문의 목적은 후방십자인대 대치형 Scorpio�
인공 슬관절 치환술 후 단기 추시결과(최소 3년)를 후향
적으로 분석하고자 함이다.
대상 및 방법
1. 연구 대상
1999년1월부터2001년6월까지퇴행성관절염으로인
공관절전치환술을시행한환자로인공삽입물로서Scor-
pio� system (Osteonics, Stryker, New Jersey, USA)
중 후방십자인대 대치형을 사용한 환자만을 대상으로 하
였다. 두명의 수술자에 의하여 시행된 환자로 58명 80
예 중 3년 이상 추시가 가능 하였던 51명 71예를 대상으
로 하였다. 대상자는 5명을 제외하고 모두 여자였다. 평
균 추시 기간은 3.6년(3년-4년 6개월)이었으며 평균 연
령은 70.1세(58-78세)였다. 슬개골 치환술은 37예에서
시행하였다. 
2. 수술 방법
슬관절의 중심에 수직방향으로 피부절개를 시행하고
슬개골 내측으로 슬관절에 접근(medial parapatella
approach)하였다. 모든 예에서 후방십자인대를 제거하
고후방십자인대대치형디자인을사용하였다. 사용된인
공 삽입물은 모두 Hybrid type으로 경골 대치물은 시
멘트를 사용하여 고정하였으며 대퇴 대치물은 시멘트 없
이 고정하였다. 슬개골 치환술은 수술자에 따라 시행여
부가 결정되었다. 술자는 두명으로 달랐으나 동일한 술
식, 기구, 수술방 환경, 팀원에 이루어진 수술이라는 점
에서 두군을 비교함에 있어서 신뢰성을 높일 수 있었다.
퇴행성 변화가 있는 슬개골에 대하여 슬개골 전치환술을
시행하였다. 슬개골의 정렬은 no thumb technique9)
으로 점검하였다. 시술자 1은 40예 중 37예에서 슬개골
치환술을 시행했고(Fig. 1) 시술자 2는 변연부 골극 제
거술과 연골 연마술 만을 31예 중 29예에서 시행했다
(Fig. 2). 두 시술자 모두 Outerbridge 분류 I24)에 해
당하는 슬개골에 대하여서 조작을 가하지 않았다. 
3. 임상적 및 방사선학적 평가
임상적평가는Hospital for Special Surgery (HSS)
의 슬관절 평가지수를 사용하여 수술 전과 최종 추시 결
과를 비교하였다. 슬관절의 점수는 동통, 기능, 근력, 굴
곡 변형, 관절 불안정 정도, 운동 범위, 보행 보조 및 관
절 변형각에 대하여 평가하여 각 항목을 합산하여, 전체
점수가 85점 이상을 우수, 70에서 84점을 양호, 60점
에서 69점을 보통, 59점 이하를 불량으로 평가하였다.
수술 전과 수술 후 그리고 주기적 추시 관찰 때마다 슬관
절의 점수를 기록하였다. 방사선학적 평가는 미국 슬관
절 학회의 방사선학적 평가법10)을 사용하여 수술 후 해
리를 분석하였다. 인공물 삽입 후 경골을 전후면 사진상
7개의 구역으로 나누었고 대퇴골 측면 사진상 7개의 구
역으로 나누었다. 각 구역의 방사선 투과대를 0.5 mm
단위로 측정하였고 이를 합산하여 점수화 하였다. 4점
또는 이하이면 진행성이 아니며 의미없는 것으로 보았으
며 5점에서 9점 사이면 진행할 수 있는 병변으로 간주하
였으며 10점 또는 그 이상이면 증상이 없을지라도 실패
의 가능성이 많은 것으로 판정하였다. 
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lent in range of motion and function. There was no difference between resurfaced patella group and non-
resurfaced patella group in clinical result.
Key Words: Scorpio�, Posterior substitution type total knee arthroplasty
4. 통계학적 분석
후방십자인대치형인공슬관절치환술의임상결과, 운
동범위와 방사선 투과성을 평가하기 위한 모집단으로는
3년 추시가 가능하였던 두 시술자가 시술한 71명의 환
자를 대상으로 하였고 이 군을 A군이라 하였다. 시술자
1이 시술한 환자 중 슬개골에 조작을 가하지 않은 3명의
환자를 제외한 37명의 슬개골전치환술을 시행한 군을 B
군이라 하였으며 시술자 2가 시술한 31명의 환자 중 슬
개골에 조작을 가하지 않은 2명의 환자를 제외한 29명
의 변연부 골극 제거술과 연골성형술을 시행한 환자군을
C군이라 하였다.
슬개골 전치환술을 시행한 군(B군)과 변연부 골극제
거술과 연골성형술을 시행한 군(C군)의 운동범위, 굴곡
구축 그리고 기능점수들의 변화율을 분석하였다. 변화
율은(수술 후 값-수술 전 값)/수술 전 값이라 정의하였
다. 위의 세 가지 척도에 대한 변화율을 paired t-test
를 이용하여 평가하였으며 p-value<0.05이면 통계학
적으로 두 군간에 의미 있는 차이가 있는 것으로 판정하
였다. 
결 과
1. 임상적 결과
수술전평균굴곡구축은평균12° (0-30°)였으며최종
추시상 2° (0-13°)로 관찰되었다. 수술 전 평균 운동범
위는 108° (75-144°)로 측정되었으며 최종 추시상 120°
(90-144°)으로 측정 되었다(Table 1-1). 
전체 환자의 HSS의 슬관절 평가지수는 수술 전 평균
54점에서수술후평균88점으로향상되었다. 수술전에
는 양호나 우수에 해당하는 슬관절 평가지수를 가진 환
자는 없었었고 30명의 보통, 41명의 불량인 환자를 대상
으로 수술을 진행하였다. 수술 후 65명의 환자가 우수에
해당하였고 4예는 양호, 2예는 보통의 결과를 나타내었
다(Table 2). 
2. 방사선학적 결과
방사선학적 해리분석은 경골 전후면상 1영역에서 5예,
경골 4영역에서 4예 관찰되었으며 경골 2영역에서는 3
예 경골 3영역에서 2예 경골 5, 6, 7영역에서 1예, 대퇴
골 1영역에서 5예에서 관찰되었다. 대퇴골 4영역에서 3
예 대퇴골 2, 3영역에서 2예 대퇴골 5, 6, 7영역에서 1
예 관찰되었다. 방과성선이 나타나는 빈도는 대퇴골은
후방십자인대 대치형 인공 슬관절 전치환술의 결과
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Preop (A) Final F/U (A)
Flexion contracture 12° (0-30°) 2° (0-13°)
Range of motion 108° (75-135°) 120° (90-144°)
Table 1-1. Flexion contracture and range of motion
Preop (B) Final F/U (B) Preop (C) Final F/U (C)
Flexion 11° 2° 13° 2°
contracture (0-30°) (0-13°) (0-25°) (0-5°)
Range of 107° 118° 109° 121°
motion (75-144°) (90-144°) (80-144°) (95-144°)
Table 1-2. Active range of motion and flexion contrature in
group B and C
Fig. 1. The radiographs
showed the Scorpio PS
system with patella re-
surfaced.
Fig. 2. The radiographs
showed the Scorpio PS
system with patella non-
resurfaced.
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11% 경골 전후면상에서 12% 측면상에서 5%로 나타났
다(Table 3). Medial metal block을 삽입한 1예에서
전구역에 걸친 방사선 투과성 선이 관찰되었고 치환물의
이동이 관찰되었다. 
3. 슬관절 치환 유무에 따른 두 군의 비교
슬개골 치환술 시행한 군 37명에서 수술 전 평균굴곡
구축은 11° (0-30°)였으며 수술 후 굴곡구축은 2° (0-
13°)로 측정되었다. 같은 군에서 수술 전 평균운동범위
는 102° (75-144°)였으며 수술 후 평균운동범위는 118°
(90-140°)로 측정되었다. 변연부 골극 절제술과 연골성
형술만을 시행한 군 29명에서 수슬 전 평균 굴곡구축은
13° (0-25°)였으며 수술 후 평균 굴곡구축은 2° (0-5°)
로 측정되었으며 같은 군에서 수술 전 평균 운동범위는
109° (80-144°)였으며 수술 후 평균 운동 범위는 121°
(95-144°)로 측정되었다(Table 1-2). 굴곡구축을 t-
test로 비교하였을때 p-value 0.88로 의의 있는 차이
는 없었으며 운동범위 역시 p-value 0.81로 두군간에
의의있는 차이는 없었다.
슬관절 평가지수로 두군의 임상결과를 비교하였다. 슬
개골 치환군에서는 수술 전 15예가 보통, 22예가 불량에
해당하는 슬관절 평가지수를 보였으나 수술 후에는 34
예가 우수, 2예가 양호, 1예가 보통에 해당하는 슬관절
평가지수를 가졌다. 변연부 골극 절제술과 연골성형술
을 시행한 군에서는 수술 전 11예가 보통, 18예가 불량
에 해당하는 슬관절 평가지술 보였으나 수술 후에는 26
예가 우수, 2예가 양호, 1예가 보통의 슬관절 평가지수
를 보였다. 수술 전 슬개골 치환형군 에서 수술 전 평균
52점에서 수술 후 평균 88점으로 호전 되었으며 변연부
골극 절제술과 연골성형술을 시행한 군에서 53점에서
87점으로 호전 되었다(Table 2). 두 군의 수술 전의 변
화율을 비교 했을때 p-value 0.28로 두 군간의 통계학
적으로 의의있는 차이는 없었다.
4. 합병증
1예에서 수술 후 비골신경마비가 관찰되었으며 1년 경
Preop Final F/U Preop Final F/U Preop Final F/U
(A) (A) (B) (B) (C) (C)
Excellent (�85) 0 65 0 34 0 26
Good (84-70) 0 4 0 2 0 2
Fair (69-60) 30 2 15 1 11 1
Poor (�59) 41 0 22 0 18 0
Average (score) 54 88 52 88 53 87
Table 2. Functional results in group A, B and C
Zone (No. case) Score
(mean)
Incidence
(%)1 2 3 4 5 6 7
Femur lateral 5 2 2 3 1 1 1 11 0.23 (0-5)
Tibia AP 5 3 2 4 1 1 1 12 0.25 (0-6)
Lateral 4 1 1 - - - - 5 0.14 (0-6)
Table 3. Distribution and incidence of radiolucent line in femo-
ral and tibial component
Fig. 3. 67-year-old female patient with degenerative arthritis had
total knee arthroplasty. (A) On POD 8 month, she slipped down.
The radiographs showed periprosthetic fracture of distal femur.
(B) Open reduction and internal fixation with thin narrow plate and
wiring was done. The radiographs showed bone union on POD
3 years and 2 months. The patient had good functional score
on last follow up.
Fig. 4-1. 59-year-old female with degenerative arthritis had total
knee arthroplasty with Scorpio PS system with medial metal block
(A) On POD 2 years and 8 months, the radiographs showed asep-
tic loosening of tibial component and migration of tibial compo-
nent. (B) The radiographs showed revision arthroplasty of tibial
component.
A B A B
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과 관찰상 완전 회복 소견을 보였다. 1예에서 삽입물주
위 골절이 나타났고(Fig. 3) 내고정술을 시행한 후 3년
2개월 추시상 기능점수는 양호한 소견 보였다. 1예 심부
연부조직 감염 소견있어 배농술 및 변연 절제술 시행하
였고 그 후 재발 소견 없었다. 1예에서 수술 후 2년 8개
월에 경골에 무감염성해리 소견 보이며 내반슬 진행하여
경골 대치물의 재치환술을 시행하였으며(Fig. 4-1) 술
후 4년 4개월에 대퇴골에 무감염성해리 소견을 보이며
대퇴치환물의 이동 소견과 함께 내반슬 진행하는 소견
보여 대퇴골부 재치환술 시행하였다(Fig. 4-2). 
고 찰
Scorpio� 후방십자인대 대치형의 대퇴부는 이상적 굴
곡축(optimal flexion axis)이 대퇴후과의 중심에 있
으며 이는 상과부축(epicondylar axis)과 매우 가깝다
는 슬관절 운동학(kinematics)6,35)에 의거하여 시상면
상에서 원위축과 후방축이 하나의 지름을 가지고 굴곡축
은 상과부축으로 설정하여 설계되어있다. 이를 통해 신
전시 굴곡축이 보다 후방에 위치함에 따라 즉 지렛대가
길어짐에 따라 증가된 회전 능률을 가질 것으로 기대 된
다. 그리고 하나의 지름을 가짐으로서 굴곡 신전시 보다
일정한 측부인대 등척성을 나타날 것을 유추해 볼 수 있
다. 그리고 이는 슬관절 운동시 관절의 안정성 향상에 기
여할 것이라 유추해 볼 수 있다. 또 Scorpio�의 전 세대
디자인에서부터 적용되었던 요소로 관상면상에서 내과
및 외과는 동심원상에 위치하게 하여 구속(constraint)
없이 적합성(conformity)을 높임과 대퇴골과 경골의 접
촉면을 넓게하여 보다 용이한 균형을 꾀하였다. 
슬관절 치환술 평가시 골과 대치물 사이의 방사선 투
과성선을 측정하였다. 그 결과 1예를 제외하고는 전 영
역에서 2 mm 이상, 즉 4점 이상의 방사선 투과성선은
관찰되지 않았다. 대퇴골 시상면에서 11%에서 경골에서
는 전후면상에서 12% 그리고 시상면상에서 5%로 방사
선 투과성선이 관찰되었다. 투과성이 생긴 구역은 경골
에서는 경골부 영역 1, 4에서 가장 많은 빈도로 발생한
것으로 관찰되었으며 Hybrid 고정을 시행하였으나 대
퇴골에서의 방사선 투과성이 경골에서보다 적은 빈도로
나타났다. 하지만 이 연구의 추시기간이 짧고 경과관찰
동안 미세한선의 두께를 똑같은 각으로 촬영하여 연속적
으로 관찰하기가 어렵다는 현실적인 어려움을 고려해 볼
때 보다 장기적인 추시가 필요하다 할 수 있다.  
슬개골 전치환술의 시행은 현재까지 논의의 대상이다.
Kawakubo 등20)은 류마치스성 관절염이 있는 환자에게
있어서 슬개골은 점차 편평해지며 이는 슬개골 주위의
동통을 동반함을 보고 하였다. 현재 염증성 관절염에 있
어서 슬개골 치환술은 필요하다는 견해가 다수 이지만15)
슬개골 부정위(maltracking)가 슬개골 치환술의 적응
증이 되는지에 대한 연구가 진행 중이다. Shih 등30)은
수술 전 슬개골이 부정위에 있는 경우 41예 중 40예에
서 평균 8.5년 추시상 슬개-대퇴 관절상 퇴행성 변화와
외측 전위가 관찰되었음을 보고 하였고 이를 토대로 슬
개골 부정위가 슬개골 전치환술의 적응증이 될 수 있다
고 주장하였다. 하지만 이 연구에서도 방사선학적 소견
이 슬관절 평가지수와는 연관성이 없었다. 다른 연구자
들에 의해서도 슬개골 치환술 여부와 임상적 결과사이에
는 유의할 만한 차이가 없었음이 보고된 바 있다2,19). 본
연구에서도 슬개골 치환술을 시행한 군과 그렇지 않은
군 간의 임상적으로나 방사선학적으로 유의할 만한 차이
가 관찰되지 않았다. 그리고 비록 높은 비율은 아니나
슬개골 치환술은 골절12,33), 슬개-대퇴 관절 불안정성13),
신전 기전 파열8,26), 슬개골 인공삽입물의 파단23,28), 슬
개-대퇴관절 동통5) 등의 합병증을 가질 수 있다. 본 연
구에서 사용된 Scorpio디자인은 슬관절 굴곡 신전시 등
척성을 가진다. 이런 등척성이 슬개대퇴관절의 생역학
에 어떤 영향을 줄 것인지에 대하서는 추가적이 연구 필
요할 것이라 사료된다.
Fig. 4-2. (A) On POD 4 years and 4 months, the radiographs
showed aseptic loosening of femoral component and migration
of femoral component. (B) The radiographs showed revision
arthroplasty of femoral component.
A B
보다 많은 적합성을 가지며 보다 적은 구속력을 가진
mobile bearing과고정된폴리에틸렌삽입물중현재로
는어떤것의사용이우월한결과를가져올지예측하기어
렵다. Bearing의탈구가나타날수있으며4,14,29) mobile
bearing이 생체 내에서 정상슬관절과 같은 양상으로 움
직이지 않으며32), 중장기 추시결과3,17,18)가 고정된 폴리
에틸렌 삽입물의 장기추시결과11,16,22,25,27) 보다 우수하지
않다. 두 가지 디자인 모두 개선을 계속 해오고 있으며
mobile bearing의 경우 98년부터 anterior/posteri-
or glide (APG) bearing을 도입되어 추시 중이다. 즉
현재까지도 어떤 디자인이 더 좋은 임상결과를 가져 올
지는 추시 관찰 중이라 할 수 있다. 그리고 보존된 후방
십자인대와 치환된 캠, 포스트 기전 중 어떤 것이 우수
한지에 대해선 여러 연구1,7,31,32,34)가 있으나 현재로는 어
떤 것이 우월하다고 결론 내릴 수 없는 상황이며 본 연구
에서는 후방십자인대 대치형 디자인을 사용하였다.
결 론
Scorpio� system을 이용한 후방십자인대 대치형 인
공 슬관절 전치환술의 최소 3년 평균 3.6년 추시 가능한
51명 71예 분석한 결과 굴곡구축 교정, 운동범위 및 임
상 증상의 호전이 있었다. 그리고 슬개골 치환술은 시행
한 군과 시행하지 않은 군 사이에 임상결과상 유의한 차
이가 없었다. 
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